
Programa Productivo, Tecnológico y Social
Construcción de ayudas tecnológicas
para y con las personas con discapacidad.

1º Premio OEA 
Encuentro Internacional de

Proyectos inclusivos exitosos 2010 

“Programa Productivo, Tecnológico y Social”
Escuelas Técnicas construyendo ayudas tecnológicas para y con 
las personas con discapacidad por medio de los manuales INTI

Manual de Fabricación
 

Equipo del INTI: escuelastecnicas@inti.gob.ar   y  www.inti.gob.ar 
Equipo del INET: pretis@inet.edu.ar y http://curriform.me.gov.ar/pretis  
Equio del Mapa Educativo: mapaedu_nac@me.gov.ar y www.mapaeducativo.edu.ar 

 

ARO MAGNETICO

Para mejorar la audición





ARO MAGNETICO

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Figura 1: Esquema de funcionamiento de un audífono
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Figura 2:
 Audífono Retroarticular
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LISTADO DE COMPONENTES Y CODIFICACION

INTERPRETACION DE CODIGO

EN CUANTO A LOS CODIGOS UTILIZADOS PARA LAS PARTES DE LOS
PRODUCTOS, DEBERAN INTERPRETARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

XX-00 00

ARO 00 00
REFERENCIA 
PRODUCTO

REFERENCIA 
MATERIAL

REFERENCIA 
NUMERICA

ARO = ARO
MAGNETICO

01=ALUMINIO
02=HIERRO
03=MADERA

04=GOMA
05=STANDARD

01, 02, ...
NUMERO DE PIEZA



LISTADO DE COMPONENTES PARA LA PRODUCCION DEL ARO MAGNETICO
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LISTADO DE COMPONENTES PARA LA PRODUCCION DEL ARO MAGNETICO
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PLANOS CONSTRUCTIVOS

Aclaración: Las conecciones que llevan señal de audio hacia y desde la plaqueta 
(entrada de micrófono - Conector 1-, entrada de audio- Conector 4- potenciómetro 
-P1-, y salida aro – Conector 3), realizarlas con el cable mallado mono 1 x 0,25. 
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Centro de Tecnologías para
la Salud y la Discapacidad

www.inti.gob.ar/discapacidad

escuelastecnicas@inti.gob.ar

“Programa Productivo, Tecnológico y Social” 

 

 

Queda prohibida su venta. 

Este material es de propiedad pública de libre reproducción y utilización, se 
sugiere la consulta con el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad. 

Se agradece citar fuente. 


